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ระยะฟื้นฟู ภายหลังการผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้า ผลการศึกษาพบว่า การฝึกเดินโดยใช้เครื่องรองรับน้ าหนักตัวมี
ประสิทธิภาพในการเพ่ิมความสามารถในการท างานของข้อเข่า ลดความเจ็บปวดภายหลังการผ่าตัด ได้ดีกว่า
การท ากายภาพบ าบัดเพียงอย่างเดียวในระยะฟ้ืนฟูภายหลังการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า 2 สัปดาห์ ในกลุ่มผู้ป่วย
ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าที่มีช่วงอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
 









Rehabilitation of patients after anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction is 
important for a successful surgical outcome. Several methods use to accelerate the 
recovery such as no bracing, hard rehabilitation brace, functional brace and restricted range 
of knee motion. However, the use of walking support machine (co walk) after anterior 
cruciate ligament reconstruction is not yet report the clinical outcome. The study indicated 
that  training with Co-walk is effective improve the ability of  knee joint decrease pain better 
than isolated physical therapy rehabilitation programs after 2 สัปดาห์ of ACL reconstruction 
in patients least 18 years of age. 
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1.1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
ในทุกวันนี้มีผู้ป่วยจ านวนมากที่ไม่สามารถเดินหรือขยับตัวได้อย่างคล่องแคล่ว  จากข้อมูลในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่าแต่ละปีจ านวนผู้ป่วยที่มีอาการปวดทางข้อ 23 ล้านคน มีผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดทาง
สมอง 800,000 คน ได้รับอุบัติเหตุทางกีฬา 79% ทุพโภชนาการจากโรคอ้วน 35%   ดังแสดงในรูปที่ 1  ใน 
ส่วนของประเทศไทยนั้นเมื่อได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จ านวนผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน
ใ น แ ต่ ล ะ ปี  ผู้ ป่ ว ย โ ร ค ข้ อ เ ข่ า เ สื่ อ ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี จ า น ว น ม า ก ก ว่ า  6  ล้ า น ค น  
(น.พ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท และคณะ, 2558)  นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบได้เพ่ิม












อยู่ตลอด แต่สมองของผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถคิดและสั่งการได้อย่างปกติ หากสมองนึกคิดที่จะออกก าลังกาย ก็




จ าเป็นต้องสร้างเครื่องออกก าลังกายส าหรับผู้ที่อ่อนแรงของรยางค์เพ่ือให้สามารถขยับขาท้ังสองข้างและออก
ก าลังกายได ้
การขยับของร่างกายช่วงล่างจ าเป็นที่ต้องใช้การขยับของข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า เท้า ดังรูปที่ 1 เมื่อ
มีการบาดเจ็บของรยางค์ส่วนล่าง  กระดูกหักของร่างกายช่วงล่าง  กล้ามเนื้ออ่อนแรง  ข้อเสื่อม หรือ 
ภายหลังการผ่าตัดหรือการเปลี่ยนข้อเทียม ผู้ป่วยจะมีความยากล าบากในการท ากายภาพบ าบัด เนื่องจาก
เกิดความเจ็บปวด อีกทั้งใช้ระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย เมื่อผู้ป่วยขยับขาท้ังสองข้างก็จะมีน้ าหนัก
ตัวกดลงที่ขาและเท้า ซึ่งจะผลให้ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดมากขึ้น  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้างเครื่องรับน้ าหนักตัว
ของคนไข้ในขณะฟ้ืนฟูการเดิน และท าการวัดผลภายหลังการใช้เครื่องรับน้ าหนักตัวของคนไข้  เพ่ือท าให้
คนไข้สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและกลับมาช่วยเหลือตนเองได้ 
จากการส ารวจวรรณกรรมพบว่า Tenforde และคณะ ใช้เครื่อง antigravity treadmill ส าหรับ
ผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บที่สะโพก ผลคือผู้ป่วยสามารถกลับมาวิ่งได้ภายใน 8 อาทิตย์โดยที่ผู้ป่วยได้รับการ
ฝึกกับเครื่องที่พยุงได้ 95% ของน้ าหนักตัว  ส่วน Whalen และคณะ ทดลองในอวกาศโดยใช้ความดันอากาศ
สูงเท่าน้ าหนักตัว เพ่ือให้นักบินอวกาศได้ออกก าลังกายในสภาวะไร้น้ าหนักท าให้มวลกระดูกที่กระดูกสันหลัง
และขาส่วนล่างไม่ลดลง  
 ดังนั้น เครื่องรับน้ าหนักตัวของคนไข้ขณะเดินที่ได้รับการพัฒนาโดยส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอาจช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดซ่อมเส้นเอ็นไขว้หน้า (Anterior Cruciate 
Ligament (ACL) Reconstruction) และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (Total Knee Replacement: 
TKR) กลับมาเดินได้ตามปกติเร็วขึ้นได้ ลดอาการเจ็บในระหว่างการท ากายภาพบ าบัดฟื้นฟูสภาพข้อเข่าได้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือออกแบบหลักการท างานของเครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วงแบบอัตโนมัติ 
 2. เพ่ือสร้างต้นแบบเครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วงแบบอัตโนมัติ 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  คืออาสาสมัครเพศชายและหญิงที่มีอายุ มากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี เป็นผู้ป่วยที่ก าลังจะได้รับ
การผ่าตัดซ่อมเส้นเอ็นไขว้หน้า (Anterior Cruciate Ligament (ACL) Reconstruction) ไม่เป็นผู้ป่วยที่
ก าลังเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular events) อาทิ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ( Ischemic 
stroke)   โรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic stroke) โรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถจ าแนกได้ 





















รูปที่ 2 กรอบแนวคิด 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ผู้ใช้สามารถฟ้ืนฟูสภาพร่างกายได้เร็วขึ้น ออกก าลังกายได้โดยปราศจากความเจ็บปวด  วิ่งได้มาก
ขึ้นแต่ความเจ็บลดลง  และน้ าหนักลดลง 
2. ได้เครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วงที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด 








1. ผู้ ใช้ เช่น ความเจ็บปวด
ในขณะหัดเดิน น้ าหนักตัว 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง 
























ซับซ้อน. วิศวกรโครงสร้างรับผิดชอบในการใช้เงินทุน , องค์ประกอบโครงสร้างและวัสดุด้วยความคิดที่
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ 
 แต่ในประเทศไทย เมื่อกล่าวถึงวิศวกรรมโครงสร้าง มักจะเข้าใจว่าเป็นวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์, ค านวณ, การออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างเท่านั้น. โดยวิศวกรรมโครงสร้างที่วิเคราะห์และ
ออกแบบในด้านเครื่องกลหรือสิ่งอ่ืน ๆ มักจะถูกเรียกแยกไปตามวิศวกรรมสาขานั้น ๆ เช่น วิศวกรรมยาน
ยนต์, วิศวกรรมอากาศยาน เป็นต้น. 
  2.1.1.1. การวิเคราะห์โครงสร้าง 
 การวิเคราะห์ใด ๆ ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 1.การวิเคราะห์แรงภายนอกที่กระท ากับ ชิ้นส่วน อาคารนั้น ๆ ที่ท าให้เกิด แรงดึง แรงอัด แรงเฉือน 
แรงบิด และโมเมนต์ดัด 
 2.การวิเคราะห์แรงภายในที่เกิดขึ้นภายในวัสดุ ที่ถูกกระท าจากแรงภายนอก ที่ท าให้เกิดความเค้น 
(Stress) และความเครียด (Strain) รวมไปถึงการเสียรูป และการแอ่นตัว (Deflection) ของชิ้นส่วน 
 3.การวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของชิ้นส่วน เช่นการเสียรูป และการแอ่นตัว (Deflection) ของชิ้นส่วน 
 2.1.1.2. ขั้นตอนในการวิเคราะห์โครงสร้าง 
1.สร้างแบบจ าลอง 










 ระบบนิวแมติกส์หมายถึง ระบบที่ใช้อากาศเป็นตัวท างานในการส่งก าลังในการขับเคลื่อนอุปกรณ์
ต่างๆ ของเครื่องจักรต่างๆ ให้ท างานหรือเกิดการเคลื่อนที่ เช่น กระบอกสูบหรือมอเตอร์ลม  
 วัตถุประสงค์ของการน าลมอัดมาใช้ในงานอุตสาหกรรมเพ่ือการท างานอย่างอัตโนมัติ และการ
ประหยัดแรงงาน ทั้งนี้การใช้ลมอัดนั้นถ้ามีการประกอบรวมกับก าลังไฟฟ้าสามารถดัดแปลงเป็นการควบคุม
อัตโนมัติแบบไร้สายได้ อีกทังลมอัดและระบบนิวแมติกส์ยังมีข้อดีอีกหลายประการ เช่น มีค่าใช้จ่ายต่ า มี
โครงสร้างอย่างง่าย มีความสะดวกในการบ ารุงรักษา เป็นต้น  
 
ข้อดีของลมอัด  
1. ลมอัดมีปริมาณไม่จ ากัดในทุกๆ แห่ง เพราะมีอยู่ทั่วไป  
2. ลมอัดสามารถส่งผ่านไปตามท่อที่มีระยะทางไกลๆ ได้ง่าย และไม่ต้องส่งกลับมา สามารถปล่อยทิ้งใน
บรรยากาศได้หลังจากใช้งานแล้ว  
3. สามารถกักเก็บลมอัดไว้ในถังเก็บได้ ท าให้สามารถน าไปใช้งานได้ตามต้องการ  
4. ลมอัดไม่เกิดการระเบิดหรือติดไฟง่ายเมื่อมีการรั่วซึม ดังนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษราคา
แพงเพ่ือใช้ในการป้องกันการะเบิด  
5. ลมอัดไม่มีความไวต่อการเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ มีความแน่นอนในการท างานสูง แม้จะอยู่ในสภาวะ
อุณหภูมิสูงมากๆ ก็ตาม  
6. เครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์มีโครงสร้างแบบง่ายๆ ท าให้มีราคาถูก ทนทาน และซ่อม
บ ารุงรักษาได้ง่าย  
7. ลมอัดมีความเร็วสูง ดังนั้นอัตราความเร็วในการท างานก็จะสูงด้วย  
8. สามารถควบคุมความเร็ว ความดัน และแรงของลมอัดในระบบนิวแมติกส์ได้ตามต้องการ  
9. เครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบนิวแมติกส์สามารถใช้งานเกินก าลังได้โดยไม่เกิดการเสียหาย  
10. การเคลื่อนที่ในทางตรงสามารถท างานได้โดยตรง  
 
ข้อเสียของลมอัด  
1. ลมอัดมีความชื้นและฝุ่นละออง ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์กรองความชื้นและฝุ่นละอองก่อนน าไปใช้งาน  
2. ลมอัดมีเสียงดังเม่ือระบายทิ้งออกสู่บรรยากาศเพราะฉะนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เก็บเสียง (silencer)  
3. ลมอัดจะประหยัดเฉพาะที่ใช้แรงขยายถึงจุดหนึ่งเท่านั้น โดยปกติแล้วใช้ความดันที่ 600  kpa ( 6 bar ) 
ข้อจ ากัดของแรงอยู่ที่ 20,000 - 30,000 นิวตัน ขึ้นอยู่กับความเร็วและระยะทางท่ีใช้งาน  






การท างานของระบบนิวแมติกส์จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ 
ได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่นอกวงจรและส่วนที่อยู่ในวงจร อุปกรณ์ในส่วนที่อยู่นอกวงจรได้แก่ เครื่องอัดลม ถัง
เก็บลม เครื่องระบายความร้อน เครื่องกรองในท่อหลัก เครื่องท าลมแห้ง เป็นต้น และอุปกรณ์ที่อยู่ ในวงจร
ได้แก่ เครื่องกรองลมอัด วาล์วควบคุมความดัน อุปกรณ์เติมน้ ามันหล่อลื่น [ อุปกรณ์ทั้ง 3 ตัวนี้รวมกัน
เรียกว่า ชุดบริการลมอัด (service unit) ] ตัวเก็บเสียง วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลม วาล์วควบคุม
ความเร็วหรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล และกระบอกสูบลม เป็นต้น  
1. เครื่องอัดอากาศ หรือ เครื่องอัดลม (Air Compressor)  
เครื่องอัดอากาศจะท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมอัดให้เป็นพลังงานกลที่ใช้ในระบบนิวแมติกส์ จึงมี
ความส าคัญมากที่จะต้องเลือกใช้เครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เพ่ือให้ได้ปริมาณลมอัดที่
เหมาะสมกับวงจรทีอ่อกแบบและมีราคาประหยัด ลักษณะของเครื่องอัดอากาศหรือเครื่องอัดลม   
2. เครื่องระบายความร้อน(After Coolers)  
      เครื่องระบายความร้อนมักจะติดตั้งอยู่ถัดจากเครื่องอัดอากาศ เพ่ือท าลมอัดให้เย็นลงและก าจัดไอน้ า
ร้อนจ านวนมากท่ีผสมรวมกับลมอัด เพราะถ้าไอน้ าเหล่านี้กลั่นตัวเป็นหยดน้ าในอุปกรณ์ทางนิวแมติกส์ ก็จะ
เกิดการกัดกร่อนท าให้เกิดความเสียหายได้ เครื่องระบายความร้อนแบ่งได้เป็นแบบใช้น้ าหล่อเย็นและใช้ลม
เป่าระบายความร้อน เครื่องระบายความร้อนทั้งสองแบบนี้ควรลดอุณหภูมิของลมอัดให้เหลือประมาณ 40 
องศาเซลเซียสลักษณะของเครื่องระบายความร้อน   
3. ถังเก็บลมอัด (Compressor Air Receiver)  
      ถังเก็บลมมีหน้าที่เก็บปริมาณลมอัดให้เพียงพอกับปริมาณการใช้งาน และจ่ายลมอัดไปใช้งานด้วย
ความดันสม่ าเสมอ ตลอดจนแยกไอน้ าที่มากับลมอัดให้กลั่นตัวเป็นหยดน้ า โดยแยกออกจากลมอัดให้อยู่
ด้านล่างของถังและข้อส าคัญเมื่อมีความดันสูงเกิดขึ้นภายในถังเก็บลมอัด จะต้องมีการระบายออกสู่
บรรยากาศด้วยวาล์วจ ากัดความดัน (Pressure Relief Valve) ที่ติดตั้งไว้บนถังเก็บลมอัด โดยทั่วไปขนาด
ของถังเก็บลมอัดขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องอัดอากาศ (Compressor)ลักษณะของถังเก็บลมอัด และปริมาณ
ลมที่ใช้ในระบบนิวแมติกส์ ถังเก็บลมอัดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้  
    -  ถังเก็บลมแบบแนวนอน ส่วนมากใช้กับเครื่องอัดอากาศขนาดเล็ก  
    -  ถังเก็บลมอัดแบบแนวตั้ง ส่วนมากใช้กับเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่  
      4. เครื่องกรองลมท่อส่งลมอัด (main filter)  
เนื่องจากอากาศมีความชื้น ฝุ่นละอองน้ า และคราบน้ ามันปะปนมาด้วย ดังนั้นจึงต้องกรองลมอัดให้
สะอาดเสียก่อน ก่อนที่จะส่งลมอัดนี้ไปใช้งานหรือผ่านการกรองละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ลักษณะของเครื่องกรอง
ลมท่อส่งลมอัด  
     การท างาน เมื่อลมอัดถูกส่งผ่านเข้ามาในถังผ่านไส้กรองซึ่งเป็นไส้กรองละเอียดประมาณ 0.01 - 3 
ไมครอน ที่ท าจากโลหะซินเทอร์ กระดาษไวร์โคลท(wire cloth) ไหมเทียม หรือฝ้ายที่มีลักษณะคล้ายรวงผึ้ง 





ถอดน ามาเป่าลมท าความสะอาดบางชนิดต้องทิ้งและเปลี่ยนใหม  
5. เครื่องก าจัดความชื้น (Air Dryer)  
 อากาศที่ถูกเพ่ิมความดันจากเครื่องอัดอากาศจะมีอุณหภูมิสูงและไอน้ าปะปนอยู่ ดังนั้นต้องก าจัดน้ าที่
อยู่ในลมอัดก่อนการใช้งาน จึงจ าเป็นต้องท าลมอัดให้แห้งลักษณะของเครื่องก าจัดความชื้น เครื่องก าจัด
ความชื้นมี 3 ชนิดคือ  
     - เครื่องท าอากาศแห้งชนิดใช้สารดูดความชื้น (Absorption drying)  
    - เครื่องท าอากาศแห้งชนิดใช้สารดูดซับความชื้น (Adsorption drying)  
    - เครื่องท าอากาศแห้งด้วยความเย็น (Refrigerated air dryers)  
6. ชุดควบคุมคุณภาพลมอัด (Service Unit)  
ก่อนที่จะน าลมอัดไปใช้ในระบบนิวแมติกส์ ลมอัดควรผ่านชุดควบคุมคุณภาพลมอัดก่อน เพราะลมอัด
ที่มาจากถังเก็บลมจะประกอบไปด้วยความชื้นและละอองน้ ากลั่นตัวปนมากับลมอัด ตลอดจนแรงดันลมอัดที่
สูงถ้าปล่อยเข้าไปในระบบจะท าให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ เช่น วาล์ว ข้อต่อ เป็นต้น จึงต้องมี
การปรับความดันก่อนน าไปใช้ในวงจรนิวแมติกส์ลักษณะของชุดควบคุมคุณภาพลมอัด    ชุดควบคุมคุณภาพ
ลมอัดจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 4 ชนิด ดังนี้  
    - ชุดกรองอากาศ (Filter)  
    - ชุดควบคุมความดัน (Regulator)  
    - ชุดน้ ามันหล่อลื่น (Lubricator)  
    - เกจวัดความดัน (pressure gauge)  
     6.1ชุดกรองอากาศ (Filter)  
ชุดกรองอากาศท าหน้าที่กรองฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆ ความชื้น หรือน้ าที่กลั่นตัวเป็นหยดน้ า  
การท างาน ลมอัดไหลเข้าทางด้านท่อลมเข้าผ่านเข้ามาภายในครอบแก้วซึ่งเป็นที่จ ากัด ท าให้ลมอัดไหลวน 
ละอองน้ าและฝุ่นละอองจะถูกเหวี่ยงไปมากระทบกับผนังครอบแก้ว เมื่อไหลผ่านไส้กรองจะได้ลมอัดที่
สะอาดผ่านออกสู่ท่อทางออก ส่วนละอองน้ าและฝุ่นละอองที่จับอยู่ที่ผิวของครอบแก้ว เมื่อมีจ านวนมากจะ
สะสมรวมกันอยู่ทางด้านล่างของครอบแก้ว และถ้าน้ ามีปริมาณมากจะต้องหมุนสกรูถ่ายน้ าออกด้านล่าง  ่  
6.2 ชุดควบคุมความดัน (Regulator)  
      ความดันลมอัดจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าน าไปใช้อาจท าให้อุปกรณ์นิวแมติกส์ช ารุดเสียหาย ท า
ให้ระบบการท างานของวงจรท างานผิดพลาด อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลงเพราะความดันลมไม่
เหมาะสม ดังนั้น เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวจึงใช้อุปกรณ์ควบคุมความดันหรือเรกูเลเตอร์( regulator) เพ่ือท า
หน้าที่ปรับความดันใช้งานให้คงที่และเหมาะสมกับความต้องการของระบบ และปรับความดันทางด้านต้น
ทางให้สูงกว่าความดันปลายทางลักษณะของชุดควบคุมความดัน   
 




 6.3 ชุดน้ ามันหล่อลื่น (Lubricator)  
     ชุดน้ ามันหล่อลื่นจะมีหน้าที่เป็นตัวจ่ายสารหล่อลื่นให้กับอุปกรณ์นิวแมติกส์ โดยจะปนไปกับลมอัดใน
การใช้งาน เพ่ือลดการศึกหรอและความฝืดของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น วาล์ว ข้อต่อ ลูกสูบ เป็นต้นลักษณะของ
ชุดน้ ามันหล่อลื่น  การท างาน ชุดน้ ามันหล่อลื่นจะอาศัยหลักการของช่องแคบที่ความดันแตกต่างกันคือ 
ความเร็วของลมอัดที่ไหลผ่านช่องแคบมีความเร็วสูง จึงท าให้เกิดการดูดน้ ามันขึ้นมาผสมกับลมอัดที่ไหลผ่าน
เป็นละอองน้ ามันหล่อลื่น เพ่ือน าไปใช้ในระบบหล่อลื่นอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไป  
     6.4 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)  





      7. วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Control Valve)  
 วาล์วควบคุมทิศทางท าหน้าที่ควบคุมลมอัดให้ไหลผ่านวาล์วไปในทิศทางที่ต้องการเพ่ือให้กระบอกสูบ
ท างานหรือหยุดท างาน หรือหยุดค้างต าแหน่งการท างานได้ สัญลักษณ์แสดงการท างานของวาล์วควบคุม
ทิศทางท่ีควรรู้  
     การเรียกชื่อวาล์ว การเรียกชื่อวาล์วด้วยตัวเลขโดยก าหนดให้ตัวเลขตัวหน้า หมายถึงจ านวนรูของ
วาล์ว ส่วนตัวเลขตัวหลัง หมายถึงจ านวนต าแหน่งการท างาน เช่น เขียนว่า 3/2 จะหมายถึงวาล์วชนิดมี 3 รู 
และ 2 ต าแหน่งท างาน  ดังรูปที่ 20 เขียนว่า 5/2 หมายถึง วาล์วที่มี 5 รู 2 ต าแหน่งท างาน       
 8. วาล์วควบคุมอัตราการไหล (Flow Control Valve)  
 วาล์วควบคุมอัตราการไหลคือวาล์วที่ควบคุมปริมาณลมให้ไหลน้อยลง ควบคุมการไหลได้ทั้ง 2 ทาง 
คือ เมื่อลมเข้าทาง P ปริมาณลมจะผ่านช่องแคบ ท าให้ปริมาณลมไหลผ่านไปได้น้อยกว่าปกติ และเม่ือเอาลม
เข้าอีกด้าน ลมก็ถูกควบคุมเช่นเดียวกัน สามารถปรับสกรูเปิดลิ้นวาล์วให้ปริมาณลมไหลผ่านน้อยหรือมาก
ตามต้องการ วาล์วควบคุมอัตราการไหลแบ่งตามโครงสร้างและลักษณะการท างานได้ 2 ชนิดคือ  
    - วาล์วควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับไม่ได้   
    - วาล์วควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับได้  
     9. กระบอกสูบ (Cylinder)  
     9.1 กระบอกสูบทางเดียว (Single Acting Cylinder)  
 กระบอกสูบทางเดียวจะมีรูลมที่ด้านลูกสูบรูเดียว เมื่อมีลมอัดเข้าทางด้านลูกสูบจะท าให้ลูกสูบ
เคลื่อนที่ออกและจะระบายลมทิ้งทางด้านก้านสูบ ในขณะเดียวกันขณะเคลื่ อนที่กลับจะอาศัยแรงสปริง
ภายในกระบอกสูบโดยทั่วไปกระบอกสูบทางเดียวจะถูกออกแบบให้มีความยาวช่วงชักไม่เกิน 100 มิลลิเมตร 
จึงเหมาะกับงานที่ไม่มีโหลดมากนัก หรือลักษณะงานที่มีขนาดเล็ก เช่น งานจับยึดชิ้นงาน งานกดอัดชิ้นงาน 




9.2 กระบอกสูบสองทาง (Double Acting Cylinder)  
กระบอกสูบสองทางจะมีรูลมที่ด้านลูกสูบและก้านลูกสูบ ลมอัดท้ังสองด้านจะดันลูกสูบให้เคลื่อนที่เข้า




2.1.3. การควบคุมทางไฟฟ้า  
2.1.3.1. หน้าที่และการท างานของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า 
1.หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า(magnetic contactor) 
หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ตัดต่อเพ่ือควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆในวงจรไฟฟ้า เช่น 
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์พัดลม มอเตอร์ปั้มน้ า เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ช่วยลดกระแสที่จะผ่าน
หน้าสัมผัสของอุปกรณ์ควบคุมต่างๆได้แก่สวิตซ์ควบคุม เทอร์โมสตัท สวิตซ์ควบคุมความดัน รีเลย์หน่วงเวลา 
 
 
รูปที่ 3 แสดงโครงสร้างและวงจรภายใน Magnetic contactor 
 
การเลือกใช้ Magnetic contactor มีข้อก าหนดต่างๆดังนี้ 
1. ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (coil) เช่น 24V , 220V ,380V เป็นต้น 
2. ความสามารถในการรับกระแสของหน้าสัมผัสหลัก (main contact) เช่น 20A ,30A ,60A เป็นต้น  
3. ความต้องการในการใช้งานของหน้าสัมผัสช่วย (auxiliary contact)  
4. จ านวนขั้วของหน้าสัมผัสหลักที่ต้องการใช้งาน เช่น 2 ขั้ว ส าหรับระบบไฟฟ้า 220V หรือ 3 ขั้ว 
ส าหรับระบบไฟ 380 V 
 
2. รีเลย์ช่วยสตาร์ตชนิดท างานด้วยกระแส (current relay) 
รีเลย์ช่วยสตาร์ตชนิดท างานด้วยกระแสใช้ในวงจรที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ต่อแบบ RSIR 
และ CSIR ท าหน้าที่คล้ายเป็นสวิตช์อัตโนมัติส าหรับต่อและตัดวงจรไฟฟ้าของขดลวดสตาร์ตในมอเตอร์ การ











รูปที่ 4 แสดงโครงสร้างและวงจรภายใน Current relay 
 
การท างาน  
1. ขดลวดในรีเลย์ (1-M) จะต่ออนุกรมกับขดลวดรัน (C-R) ของมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ 
2. หน้าสัมผัส (1-S) เป็นแบบปกติเปิด (N-O) และต่ออนุกรมกับขดลวดสตาร์ต (C-S) 
3. ขณะสตาร์ตจะมีกระแสผ่านขดลวดรันมาก ท าให้ขดลวด 1-M ของรีเลย์มีกระแสผ่านมากด้วยจึง
สร้างสนามแม่เหล็กดูดหน้าสัมผัส 1-S ต่อให้ขดลวดสตาร์ตครบวงจร ท าให้มอเตอร์เริ่มต้นท างานได้ หลังจาก
นั้นกระแสที่ผ่านขดลวดรันและผ่านขดลวดของรีเลย์น้อยลง หน้าสัมผัส 1-S จะตัดเหลือให้ขดลวดรันท างาน
ต่อไปเพียงขดเดียว 
4. การติดตั้งใช้งานจะต้องวางในแนวตั้งให้ถูกต้อง เพราะหน้าสัมผัสจะเปิดได้โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง
ของโลก (Gravity)  
5. การตรวจเช็กท าโดยใช้โอห์มมิเตอร์วัดขั้ว 1-M จะเป็นค่าความต้านทานของขดลวด ในรีเลย์และวัด
ขั้ว 1-S จะมีค่าความต้านทาน (หน้าสัมผัส 1-S แยกจากกัน) 
6. การเลือกขนาดของรีเลย์จะต้องเลือกตามขนาดก าลังม้าของคอมเพรสเซอร์ 
3. รีเลย์ช่วยสตาร์ตชนิดท างานด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้า (potential relay) 
 รี เลย์ช่วยสตาร์ตชนิดท างานด้วยค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ใช้ในวงจรที่มอเตอร์ของ
คอมเพรสเซอร์ต่อแบบ CSR โดยอาศัยค่าความศักย์ที่เกิดจากขดลวดสตาร์ตของมอเตร์กระท าผ่านขดลวดใน






รูปที่ 5 แสดงโครงสร้างและการต่อ Potential relay ใช้งาน 
 
การท างาน  
        1. หน้าสัมผัส (1-2) เป็นแบบปกติต่อ (N.C) 
        2. ขดลวด(2-5) รับแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากขดลวดสตาร์ตของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ซึ่งจะเปลี่ยนค่า
ตามความเร็วรอบของมอเตอร์ 
3. ในช่วงเริ่มต้น หน้าสัมผัส 1-2 จะต่อให้สตาร์คาปาชิเตอร์ครบวงจร ท าให้ มอเตอร์เริ่มสตาร์ตได้ 
และเมื่อมอเตอร์หมุนด้วยความเร็วประมาณ 75% ของความเร็วรอบปกติซึ่งใช้เวลาประมาร 1-3 วินาที 
ในช่วงนี้ขดลวดสตาร์ตจะสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Pick up voltage) ให้ขดลวด 2-5 ของรีเลย์ตัดหน้าสัมผัส  
1-2 ท าให้สตาร์ตคาปาชิเตอร์ถูกตัดออกจากวงจร 
        4. การติดตั้งใช้งานจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องตามท่ีผู้ผลิตก าหนด เพราะจะมีผลต่อการตัดต่อ
หน้าสัมผัส 1-2 
        5. การตรวจเช็กท าโดยใช้โอห็มมิเตอร์วัดขั้ว1-2 จะได้ค่าความต้านทานของหน้าสัมผัส โอห์มและวัด
ขั้ว 2-5 จะได้ค่าความต้านทานของขดลวดรีเลย์ 
 
การเลือก Potential relay ใช้งานมีข้อก าหนด ดังนี้ 
        1. ขดลวด 2-5 จะต้องสามารถรับแรงเคลื่อนไฟฟ้า(continuous voltage) ที่เกิดจากการท างานของ
ขดลวดสตาร์ตในมอเตอร์ตลอดเวลาที่รีเลย์ท างาน 
        2. ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้ในการตัดหน้าสัมผัส 1-2 (pick up voltage) คือ ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นเมื่อมอเตอร์มีความเร็วรอบประมาณ 75% ของความเร็วรอบปกติ  




4. อุปกรณ์ป้ อ งกันมอ เตอร์ คอม เพรส เซอร์ ท า ง าน เกิน พิกั ด ( overload protector) 
  อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ท างานเกินพิกัดท าหน้าที่ป้องกันขดลวดภายใน
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่ให้เสียหายเมื่อกระแสผ่านขดลวดมากผิดปกติ (Overload) หรือเมื่อขดลวดร้อนจัด 
(overheat) ที่ใช้ส าหรับคอมเพรสเซอร์ทั่วไปมี 2 ชนิด คือ 
1. ชนิดติดตั้งภายนอก (external line-break overloads) 
ตัวอุปกรณ์ป้องกันติดตั้งอยู่ภายนอกตัวคอมเพรสเซอร์ ท าหน้าที่ตัดวงจร เมื่อกระแสผ่าน
ขดลวดในมอเตอร์มากผิดปกติ และบางชนิดจะติดตั้งโดยแนบตัวอุปกรณ์ป้องกันชิดกับเปลือกนอกของ
คอมเพรสเซอร์ ดังรูปที่ 11.5 เพ่ือตัดวงจรเมื่อคอมเพรสเซอร์ร้อนจัดจนอาจท าให้ขดลวดภายในเสียหายได้ 
การเลือกขนาดของอุปกรณ์ป้องกันจะต้องมีความสัมพันธ์กับขนาดก าลังม้าของคอมเพรสเซอร์ 
 




2. ชนิดติดตั้งภายใน (internal line-break overloads)  
ตัวอุปกรณ์ป้องกันจะติดตั้งภายในคอมเพรสเซอร์ โดยแนบตัวอุปกรณ์ป้องกันสัมผัสกับขดลวด
ของมอเตอร์ จึงสามารถท าหน้าตัดวงจรได้ทั้งเมื่อกระแสผ่านขดลวดมากผิดปกติ และเมื่อขดลวดร้อนจัดซึ่ง
สาเหตุหลักจะเกิดขึ้นเมื่อสารท าความเย็นภายในระบบน้อยเกินไป และเนื่องจากติดตั้งอยู่ภายใน เมื่อระบบ
ท างานผิดปกติจนอุปกรณ์ป้องกันตัดวงจร จะต้องใช้เวลานานนับชั่วโมง หน้าสัมผัสภายในอุปกรณ์ป้องกันจึง
จะกลับไปต่อวงจรเพื่อให้มอเตอร์ท างานใหม่ 
 
รูปที่ 7 โครงสร้างภายในและต าแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันชนิดติดตั้งภายใน 
 
5. คาปาซิเตอร์แบบรัน (run capacitors) 
คาปาซิเตอร์แบบรัน ใช้ในวงจรที่ต่อมอเตอร์แบบ PSC และCSR โดยการต่อวงจรจะต่อคาปาซิ
เตอร์อนุกรมกับขดลวดสตาร์ตของมอเตอร์ และจะท างานตลอดเวลาทั้งช่วงเริ่มต้นและช่วงท างานปกติโดยไม่
มีรีเลย์ตัดคาปาซิเตอร์ ออกจากวงจร ขนาดจะบอกความจุเป็นไมโครฟารัด (MFD) การเลือกใช้จะต้องมีความ
จะไม่เกิน 10% ของค่าท่ีก าหนด เพราะถ้ามีความจุมากเกินกว่าก าหนดจะท าให้กระแสผ่านมอเตอร์มากและ
เกิดความร้อนในขดลวดสูง การตรวจเช็กคาปาชิเตอร์ท าได้โดยใช้โอห์มมิเตอร์ 
คาปาซิเตอร์แบบรันนอกจากจะใช้กับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แล้วยังใช้กับมอเตอรืพัดลมที่ต่อ




ซิเตอร์แบบนี้จะมีขั้วต่อ 3 ขั้วหลักดังรูปที่ 8.7 การต่อใช้งานต้องพิจารณาที่แผ่นบอกรายละเอียด (Name 
plate) เช่น คาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งบอกขนาดความจุ 20/5MFD การใช้งานต่อคาปาซิเตอร์ความจุ 20 MFD 
ส าหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และความจุ 5 MFD ส าหรับมอเตอร์พัดลม 
 
รูปที่ 8 แสดงคาปาซิเตอร์แบบรันชนิด 2 ขั้ว และ 3 ขั้ว 
6. คาปาซิเตอร์แบบสตาร์ต (start capacitors) 
คาปาวิเตอร์แบบสตาร์ต ใช้ในวงจรที่ต่อมอเตอร์แบบ CSIR เช่นที่ใช้ในเครื่องท าความเย็น
ขนาดเล็กไม่เกิน 3 / 4 แรงม้า และ แบบ CSR ที่ใช้ในเครื่องท าความเย็นขนาดใหญ่ถึง 5 แรงม้า ออกแบบมา
ส าหรับการใช้งานเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ประมาณ 1-3 วินาที จึงต้องต่อผ่านหน้าสัมผัสของรีเลย์เพ่ือตัดคาปาซิ
เตอร์ออกจากวงจรหลังจากมอเตอรืสตาร์ต และมีความเร็วสูงถึงประมาณ 75% ของความเร็วรอบปกติ 
เนื่องจากต่ออนุกรมกับหน้าสัมผัสของรีเลย์ ขณะท างานจึงมีโอกาสเกิดประกายไฟที่หน้าสัมผัสท าให้เกิดการ
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5. Eastlack RK, Hargens AR, Groppo ER, และคณะ ถูกพบโดยใช้ LBPP ได้รับการแสดงให้เห็นถึง
ความหมายลดอาการปวดในระหว่างการถดถอยในผู้ป่วยที่เพ่ิงเข้ารับการผ่าตัดช าแหละข้ออ้อยหรือ ACLR  
6. Wiliam D. , et al. การศึกษาในอาสาสมัครช่วงอายุเฉลี่ยของอาสาสมัครชายและหญิงเท่ากับ 
66.5 ปีและ 69.9 ปีที่ได้รับอาสาสมัครหลังผ่าตัดทรวงอกหลังคลอด เดินได้รับการฝึกฝนกับ Treadmill Anti 
























ช่วงล่าง ผู้ป่วยที่มีปัญหาการบาดเจ็บขาช่วงล่าง หรือ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดขาช่วงล่าง มีรายละเอียดในการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
รูปแบบการศึกษา 
2.1.1. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental clinical research) 
2.2.2. การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม (Randomized-controlled trial) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
อาสาสมัครเพศชายและหญิงที่มีอายุ มากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี เป็นผู้ป่วยที่ก าลังจะได้รับการผ่าตัด
ซ่อมเส้นเอ็นไขว้หน้า (Anterior Cruciate Ligament (ACL) Reconstruction) ไม่เป็นผู้ป่วยที่ก าลังเป็น
หลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular events) อาทิ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน (Ischemic stroke)   โรค
หลอด เลื อดสมองแตก  (Hemorrhagic stroke) โ รคหลอด เลื อดสมองที่ ไ ม่ ส ามารถจ าแนกได้  




คะแนนประเมินระดับความเจ็บปวดของเข่า (WOMAC) ระยะเวลาในการทดสอบ Time on the 
timed up-and-go test คะแนนประเมิน  Knee and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) และ 
คะแนนประเมินKnee Society Score (ประกอบด้วย Function score และ Knee score) คะแนนประเมิน







เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา      
หลักการท างานของเครื่องรองรับน้ าหนักตัวของคนไข้ขณะเดิน 
  ส าหรับหลักการท างานของอุปกรณ์นี้ คือ การใช้แรงดันลมจากชุดควบคุมแรงดันลม ซึ่งประกอบไป
ด้วยมอเตอร์และปั๊มอัดอากาศ แล้วอัดอากาศเข้าไปยังถุงลม เมื่ออากาศถูกอัดเข้ามาในถุงลมเป็นปริมาณมาก
จะท าให้เกิดแรงยกขึ้น เพ่ือช่วยลดแรงเนื่องจากน้ าหนักของผู้ท ากายภาพบ าบัดที่จะกระท าต่ออวัยวะ
ส่วนล่างของร่างกาย (เช่น เข่า และข้อเท้า) เพราะว่าแรงยกที่เกิดขึ้นนั้นจะผู้ ให้ท ากายภาพบ าบัดอยู่ใน
สภาวะเสมือนไร้น้ าหนัก ท าให้เกิดความปลอดภัยในการกายภาพบ าบัด และลดความเสี่ยงเนื่องจากแรง
กระแทกที่กระท ากับอวัยวะส่วนล่างที่จะเกิดขึ้นขณะท าการกายภาพบ าบัด ช่วยให้เกิดความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
ในการท ากายภาพบ าบัดนั้น เมื่อผู้ท ากายภาพบ าบัดใส่กางเกงซิป-ล็อค และติดซิป-ล็อคของกางเกง
เข้ากับตัวถุงลมเพ่ือป้องกันลมรั่วออกจากตัวถุงลมเรียบร้อยแล้ว สิ่ งต่อไปที่ต้องกระท า คือ ผู้ท า
กายภาพบ าบัดต้องใส่ข้อมูลที่เป็นน้ าหนัก และส่วนสูงของผู้ท ากายภาพบ าบัดที่แป้นควบคุมแรงดันลม 
เพ่ือให้อุปกรณ์ท าการประมวลผลออกมาให้ได้เป็นพิกัดของแรงดันลมที่เหมาะสมกับตัวผู้ท ากายภาพบ าบัด 
เมื่อสั่งให้อุปกรณ์เริ่มท างานแล้ว จะท าให้มอเตอร์หมุนและไปขับให้ปั๊มอัดอากาศท างานตามไปด้วย และเมื่อ
อากาศภายในถุงลมมีความดันสูงตามพิกัดที่ก าหนดไว้ตามที่ได้ประมวลผลออกมาแล้ว จะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า 
Pressure Switch ก็ท าการจะตัดวงจรไฟฟ้าท าให้มอเตอร์หยุดท างานและปั๊มอัดอากาศก็จะหยุดท างานด้วย 




















แบบประเมินระดับความเจ็บปวดของเข่า (WOMAC) ใช้แบบประเมิน WOMAC แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเดินโดยใช้แบบประเมิน Time on the timed up-and-go test การประเมินการ
ท างานของข้อเข่าใช้แบบประเมินKnee and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) และแบบประเมิน
Knee Society Score (ประกอบด้วย Function score และ Knee score) และ IKD score การประเมิน
คุณภาพชีวิตด้วย แบบประเมิน SF-36 และมีการบันทึกระยะทาง (เมตร) และ ระยะเวลา (นาที)ในการเดิน
โดยใช้เครื่องรับน้ าหนักตัวของคนไข้ขณะเดินเมื่อสิ้นสุดการเดิน 
วิธีการศึกษา 
อาสาสมัครจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มการฝึกเดินโดยเครื่องรองรับน้ าหนักตัว และกลุ่มการฝึก
เดินร่วมกับการท ากายภาพบ าบัด โดยแต่ละกลุ่มแบ่งออกดังนี้ 
1.กลุ่มควบคุม (control group) อาสาสมัครท าแบบประเมินแบบประเมินระดับความเจ็บปวดของ
เข่าใช้แบบประเมิน WOMAC การประเมินการท างานของข้อเข่าใช้แบบประเมินKnee and Osteoarthritis 
Outcome Score (KOOS) และแบบประเมินKnee Society Score (ประกอบด้วย Function score และ 
Knee score) กาประเมินคุณภาพชีวิตด้วย แบบประเมิน SF-36 จากนั้นถูกวัดความสามารถการเดินโดยใช้
แบบประเมิน TUG test และท ากายภาพบ าบัด 
 2.กลุ่มฝึกเดินโดยใช้เครื่องรองรับน้ าหนักตัว (intervention group) อาสาสมัครท าแบบประเมิน
แบบประเมินระดับความเจ็บปวดของเข่าใช้แบบประเมิน WOMAC การประเมินการท างานของข้อเข่าใช้
แบบประเมินKnee and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)และแบบประเมินKnee Society Score 
(ประกอบด้วย Function score และ Knee score) การประเมินคุณภาพชีวิตด้วย แบบประเมิน SF-36 
จากนั้นถูกทดสอบโดยการวัดความสามารถในการเดินโดยใช้แบบประเมิน TUG test และฝึกเดินโดยใช้
เครื่องรองรับน้ าหนักตัวมีการบันทึกระยะทาง (เมตร) และ ระยะเวลา (นาที) ในการเดินเมื่อสิ้นสุดการฝึกเดิน 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
น าข้อมูลมาประมวลผลผ่านโปรแกรม IBM SPSS Statistics 21 โดยทดสอบการกระจายตัวของข้อมูล 
โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ  Kolmogorov-Smirnov Test พ บ ว่ า ข้ อ มู ล มี รู ป แ บ บ ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว ป ก ติ   









ตารางท่ี 1 แสดงลักษณะข้อมูลประชากรทั่วไป 







   30.0 (n=9) 
 
     70.0 (n=21) 
 
อายุ (ปี) 28.0 ± 10.63 
น้ าหนัก (กก.) 70.2 ± 13.8 
ส่วนสูง (ซม.)  168.2 ± 9.52 
ดัชนีมวลกาย (กก./ตร. ซม.) 25.4 ± 5.74 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 ส่วนเพศหญิง จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ผู้ป่วยจะมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 28 ปี (S.D.= 10.63) น้ าหนักโดยเฉลี่ยที่ 70.20 
กิโลกรัม (S.D. = 13.80) ส่วนสูงโดยเฉลี่ยที่ 168.20 เซนติเมตร (S.D. = 9.52) และดัชนีมวลกายเฉลี่ยอยู่ที่ 







รูปที ่11 แสดงความสามารถในการท างานของหัวเข่าของกลุ่มควบคมุ  
(ตามที่แสดงในตารางหมายถึงคะแนน IKDC ในก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดวันท่ี 1-2  
* ดังแสดงในตารางหมายถึงการใช้คะแนน KOOS ในการเปรียบเทยีบระหว่างก่อนผ่าตัดหลังผ่าตัดวันที่ 1-2 และ 2 สัปดาห์  
† ดังแสดงในตารางหมายถึงการประเมินคะแนนของข้อเข่าในช่วงก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดวันท่ี 1และ2) 
 
 
รูปที่ 12 แสดงความสามารถในการท างานของหัวเข่าของกลุ่มทดลอง (α ดังแสดงในตารางหมายถึง คะแนน IKDC ในช่วง
ก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด 1-2 วัน 
 * ดังแสดงในตารางหมายถึงการใช้คะแนน KOOS ในการเปรียบเทยีบระหว่างก่อนผา่ตัด และหลังผ่าตัดวันท่ี 1-2 และ 2 
สัปดาห ์




























การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Co-walk ในผู้ป่วย ACLR ใช้การประเมินผลคะแนน IKDC คะแนน
ความคงตัวของ IKDC ในวันผ่าตัดก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด 1-2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p <0.01) ก่อนการผ่าตัด (p <0.01) (αตามท่ีแสดงไว้ในรูปที่ 11,12) 
การใช้คะแนน KOOS ในการเปรียบเทียบระหว่างความคมชัดก่อนผ่าตัดหลังผ่าตัด 1-2 และ 2 
สัปดาห์พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.01) 2 สัปดาห์หลังการผ่าตัดมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.01) (* ตามท่ีแสดงในรูปที่ 11, 12) 
การเปรียบเทียบการประเมินคะแนนเข่าระหว่างวันผ่าตัดและหลังผ่าตัด 1-2 มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.01) หลังผ่าตัด 1-2 วันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.01) 
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.01) หลังผ่าตัดวันที่ 1-2 มีค่าน้อยกว่าก่อนการผ่าตัดอย่างมี
นัยส าคัญ (p <0.01) (†ตามท่ีแสดงในรูปที่ 11, 12) 
 
รูปที่  13 แสดงให้ เห็นว่ าคะแนนความเจ็บปวดของกลุ่มควบคุมใช้ Western Ontario & McMaster University 
Osteoarthritis Index (WOMAC) # ตามที่แสดงในรูปที่ 13 หมายถึงคะแนน WOMAC ระหว่างก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด 2 
สัปดาห์§ตามที่แสดงในรูปที ่13 หมายถึงหลังการผ่าตัด วันท่ี 1 และวันท่ี 2 
 
 
รูปที่ 14 แสดงคะแนนความเจ็บปวดของกลุ่มทดลองโดยใช้แบบประเมิน WOMAC  Western Ontario & McMaster  
WOMAC  ตามที่แสดงในรูปที1่4 หมายถึงคะแนน WOMAC ระหว่างก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์§ตามที่แสดงในรูป

























การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Co-Walk ในผู้ป่วย ACLR ที่ใช้คะแนน WOMAC แสดงให้เห็นว่า
คะแนน WOMAC ระหว่าง 2 สัปดาห์ก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p> 0.05) และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่าง 2 สัปดาห์ก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด) 
หลังผ่าตัดวันที่ 1 และ 2 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (§ตามท่ีแสดงในรูปที่ 13,14) 
 
 
รูปที่ 15 แสดงให้เห็นว่าระดับคะแนน SF-36 ของกลุ่มควบคุมถูกน ามาใช้ในการประเมินระดับความพึงพอใจที่แบ่งออกเป็น 




รูปที่ 16 แสดงให้เห็นถึงระดับคะแนน SF-36 ของกลุ่มทดลองที่ใช้เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจที่แบ่งออกเป็น 8 ด้าน 























ระดับความพึงพอใจของ SF-36 ถูกใช้เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจที่แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ได้แก่ 
สมรรถภาพทางกายข้อ จ ากัด ด้านสุขภาพกายข้อ จ ากัด เรื่องปัญหาทางอารมณ์พลังงาน / ความเมื่อยล้า
อารมณ์ความรู้สึกเป็นสุขหน้าที่ทางสังคมความเจ็บปวดสุขภาพโดยทั่วไป 
บทบาทของการมีสุขภาพกายในช่วงก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p <0.01) บทบาทของข้อ จ ากัด ด้านสุขภาพกายในระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังผ่าตัดแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p <0.01) 
บทบาทของข้อ จ ากัด ด้านปัญหาทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.01) ระหว่าง
การผ่าตัดและหลังผ่าตัด ความรู้สึกทางอารมณ์ในช่วงก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p <0.01) 
อาการปวดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.01) ระหว่างช่วงก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด 
สุขภาพโดยรวมในช่วงก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.01) 




รูปที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเดินร่วมในผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนระยะทางและระยะเวลาในการเดิน 




หลังผ่าตัดวันที่ 2 และ 2 สัปดาห์ (P <0.01) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p> 0.05) 
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รูปที่ 18 แสดงระยะทางการเดิน ในช่วงหลังผ่าตัด 2 วันและ 2 สัปดาห์ (อาสาสมคัรเดินด้วยความเร็ว 1.0-2.5 เมตร / 
วินาที และมีการตั้งค่าโปรแกรมการออกก าลังกายเป็นศูนย์) 
         ระยะทางในการเดินในช่วงหลังผ่าตัด 1,2 วันและ 2 สัปดาห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p> 0.01) 
 
รูปที่ 19 แสดงการเปรยีบเทียบก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
 
ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในช่วงก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดสัปดาห์ที่สองแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ (p <0.01) เข่าหลังผ่าตัดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนผ่าตัดอย่างมีนัยส าคัญ (p <0.01) 
การตรวจร่ างกายและการตรวจพิเศษ ได้ แก่  Anterior Drawer, Valgus Test, Varus Test, 
Posterior Drawer และ McMurray's Test ผลการวิจัยพบว่าผลการทดลองก่อนการใช้งาน ได้แก่ การ
ทดสอบ Valgus Test, Varus Test, Laterior Drawer และ McMurray's Test ระหว่างกลุ่มควบคุมและ






























ผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าที่มีช่วงอายุ 18 ปีขึ้นไป  โดยคะแนนประเมินระดับความเจ็บปวดของเข่า 
(WOMAC) คะแนน Time on the timed up-and-go test คะแนนประเมิน Knee and Osteoarthritis 
Outcome Score (KOOS)และ คะแนนประเมินKnee Society Score (ประกอบด้วย Function score 
และ Knee score) คะแนนประเมินคุณภาพชีวิต (SF-36) และค่าระยะทาง และ ระยะเวลาในการเดินโดยใช้
เครื่องรับน้ าหนักตัวของคนไข้ขณะเดิน ที่ได้รับการบันทึกเมื่อสิ้นสุดการเดินพบว่า ผู้ป่วยผ่าตัด เอ็นไขว้หน้าที่
ฝึกเดินโดยใช้เครื่องรับน้ าหนักตัว ภายหลังผ่าตัดวันที่ 1 และวันที่ 2 มีระดับความเจ็บปวดลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับความเจ็บปวดก่อนการผ่าตัด อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบระดับความเจ็บปวดที่การนัดที่ 2 
สัปดาห์ และ 6 สัปดาห์ พบว่าระดับความเจ็บปวดไม่มีความแตกต่างกัน ในการศึกษาเปรียบเทียบการใช้งาน
ของข้อเข่าจากค่าคะแนนบ่งชี้สภาพ หรือ การท างานของข้อเข่าที่ได้ จากการประเมินด้วยแบบประเมิน 
Knee and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Knee Society Score (ประกอบด้วย function 
score และ Knee score), Range of motion, Time up and go test ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดACL เมื่อ
ฝึกเดินโดยใช้เครื่อง co-walk ร่วมด้วยขณะท ากายภาพบ าบัดตามปกติภายหลังผ่าตัดวันที่ 1 วันที่ 2 และ
สัปดาห์ที่ 2 พบว่าการท างานของข้อเข่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังพบว่าผู้ป่วยผ่าตัด ACL เมื่อใช้
เครื่องรับน้ าหนักตัวร่วมกับท ากายภาพบ าบัด ภายหลังผ่าตัดวันที่ 1 วันที่ 2 และสัปดาห์ที่ 2 มีระดับคุณภาพ
ชีวิต และความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการศึกษาครั้งนี้ไม่พบข้อมูลรวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
เกิดข้ึนในระหว่างด าเนินการวิจัย 
ผลของงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต งานวิจัยที่สอดคล้องกับการศึกษานี้  Wiliam D. และ
คณะ พบว่าภายหลังการฝึกเดินโดยใช้ Treadmill Anti Gravity AlterG  ในกลุ่มอาสาสมัครผู้ป่วยหลังผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่า (TKA) ช่วงอายุเฉลี่ยของอาสาสมัครเพศหญิงและชาย 66.5 ปี และ 69.9ปีตามล าดับ พบว่า
สามารถ ลดความเจ็บปวด เพ่ิมการท างานของข้อเข่าในระยะฟ้ืนฟูภายหลังการผ่าตัด ลดระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดิน และเพ่ิมความทนทานในการเดินได้  T.SOTA และคณะ ได้ท าการศึกษาการใช้แรงดันบวกรยางค์
ส่วนล่างของร่างกายหรือ Lower body positive pressure (LBPP) ในกลุ่มอาสาสมัครผู้ป่วยโรคข้อเข่า
เสื่อม (knee osteoarthritis) พบว่าการฝึกเดินโดยใช้แรงดันบวกรยางค์ส่วนล่างของร่างกายหรือ Lower 
body positive pressure (LBPP) ไปเพ่ิม buoyancy force ซึ่งเป็นประโยชน์สามารถช่วยลด ground 







 การฝึกเดินโดยใช้เครื่องรองรับน้ าหนักตัวมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมความสามารถในการท างานของ
ข้อเข่า ลดความเจ็บปวดภายหลังการผ่าตัด ได้ดีกว่าการท ากายภาพบ าบัดเพียงอย่างเดียวในระยะฟ้ืนฟู





รูปที่ 20 การน าเสนอผลงานต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
     
 
 
     
5.3 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1.ข้อจ ากัดของการศึกษาในครั้งนี้ใช้จ านวนอาสาสมัครจ านวนน้อยและกลุ่มอาสาสมัครที่
เฉพาะกลุ่มท าให้ยังขาดข้อมูลที่เพียงพอส าหรับศึกษาในอาสาสมัครกลุ่มโรคกระดูกและข้ออ่ืนๆซึ่งทาง
คณะผู้วิจัยจะท าการศึกษาต่อในอนาคต (future study) 
 4.2.2 การพัฒนาเครื่องรองรับน้ าหนักตัวขั้นต่อไปให้มีเทคนิคในการยกผู้ป่วยที่ง่ายขึ้น เช่นการ
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6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ  
: orthopedic  
: sports orthopedic 
: adult reconstruction 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : มี  
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย :  
1) หัวหน้าโครงการวิจัย: การใช้รังสี x-ray ในการศึกษาโครงสร้าง calcium และ phosphorus 
ในกระดูกข้อเข่าช่วงอายุต่างๆ 
ชื่อทุน: ทุนว.ช. 59 
2) หัวหน้าโครงการวิจัย: การพัฒนาวัสดุเซรามิกข้ันสูงส าหรับใช้เป็นวัสดุรองผิวข้อเข่าเทียม :
ใน 
     ห้องทดลอง 
ชื่อทุน: ทุนว.ช. 59 
3) หัวหน้าโครงการวิจัย: การพัฒนาและวัดผลทางคลินิกของเครื่องรับน้ าหนักตัวของคนไข้
ขณะเดิน 
ชื่อทุน: ทุนว.ช. 59 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
1) หัวหน้าโครงการวิจัย: การใช้รังสี x-ray ในการศึกษาโครงสร้าง calcium และ phosphorus ใน
กระดูกข้อเข่าช่วงอายุต่างๆ 
ชื่อทุน: ทุนว.ช. 59 
สถานภาพ : ก าลังด าเนินการ 50 % 
2) หัวหน้าโครงการวิจัย: การพัฒนาวัสดุเซรามิกขั้นสูงส าหรับใช้เป็นวัสดุรองผิวข้อเข่าเทียม :ใน 
     ห้องทดลอง 
ชื่อทุน: ทุนว.ช. 59 
สถานภาพ : ก าลังด าเนินการ 50 % 
3) หัวหน้าโครงการวิจัย: การพัฒนาและวัดผลทางคลินิกของเครื่องรับน้ าหนักตัวของคนไข้ขณะเดิน 
ชื่อทุน: ทุนว.ช. 59 
สถานภาพ : ก าลังด าเนินการ 30 % 
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